
梁倩妮　罗斯威　莫建坤 ：广东省第二人民医院　广东广州　

５１０３１７

临床输血相容性室间质量评价结果分析

梁倩妮　罗斯威　莫建坤

　　【摘　要】　目的　分析２００６－２０１５年间我科参加卫生部临床输血相容性室间质量评价结果，规范和提高临床
输血相容性实验操作及分析水平，保障临床用血安全。方法　按照卫生部临床检验中心对临床输血相容性室间质评
的要求，对其统一发放的室间质量控制品进行ＡＢＯ血型正反定型鉴定、Ｒｈ（Ｄ）血型鉴定、抗体筛查、交叉配血等项目
检测，并对其结果进行分析。结果　我科参与卫生部临床输血相容性检测室间质评以来，参控项目的检测结果与标
准结果完全一致，总数得分１００分，性能结果解释满意。抗体筛查试验中，因检测试剂的生产厂家或试剂批号的不
同，会导致同一待测样本反应格局不同。结论　参加临床输血相容性检测室间质评有利于及时发现输血科日常工作
中存在的管理、操作问题，提高输血科工作人员的检测水平和工作能力，保证临床用血安全。
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　　室间质量评价是多家实验室分析同一样本，并
由外部独立机构收集和反馈实验室所上报的结果，

评价实验室操作能力的过程，是通过实验室间的对

比判定实验室的校准、检测能力的活动［１－２］。室间

质量评价是实验室质量保证的重要组成部分，有助

于识别实验室质量问题，促进启动改进措施，提高检

验质量水平，建立起各实验室分析结果之间的可比

性［３］。输血相容性室间质量评价是对输血科（血

库）实验室输血相容性检测的能力、水平做出分析、

评价或鉴定。目前，卫生部开展的输血相容性室间

质量评价包括 ＡＢＯ正定型、ＡＢＯ反定型、Ｒｈ（Ｄ）血
型、抗体筛检和交叉配血等五个项目。参加输血相

容性室间质量评价可揭示实验室间的质量管理能

力、检测质量的水平和差异，是确保临床实验室实验

结果准确性和实验室持续改进检验质量的重要手

段［４］。为更进一步确保用血安全和为临床输血提

供安全保障，我科自２００６年起参加卫生部输血相容

性室间质量评价。现将我室检测结果与室间质控回

报结果评价分析报道如下。

１　材料与方法
１．１　样本

２００６－２０１５年卫生部临床检验中心发放的全
国输血相容性室间质量评价红细胞和血浆质控物。

ＡＢＯ正定型、ＡＢＯ反定型、Ｒｈ（Ｄ）血型、抗体筛检、
交叉配血等五个评价项目各检测３次。
１．２　仪器与试剂
１．２．１　仪器　ＢＩＯ－ＲＡＤＩＤ－Ｉｎｃｕｂａｔｒｏ３７ＳＩ孵育
器；ＢＩＯ－ＲＡＤＩＤ－Ｃｅｎｔｎｉｆｕｇｅ１２ＳⅡ离心机；ＢＩＯ－
ＲＡＤ配套加样枪；白洋离心机。
１．２．２　试剂　达亚美 ２号低离子稀释液，批号：
０５７６１．０２．１０；ＡＢＯ血型正／反定型和Ｒｈ（Ｄ）血型检
测卡，批号：５００９３．４６．０６；达亚美低离子抗人球蛋白
卡，批号：５０５３１．７８．０７；达亚美抗体筛选标准红细胞
（ＩＤ－ＤｉａＣｅｌｌⅠ －Ⅱ －Ⅲ Ａｓｉａ），批号１：０７２１０６２３、
批号２：０７３１０７２６；上海抗体筛选标准红细胞，批号：
２０１４６０１０。
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１．３　实验方法
１．３．１　试管法　将质控样品与日常工作中样品一
起检测，ＡＢＯ正定型、ＡＢＯ反定型、Ｒｈ（Ｄ）血型使用
盐水介质反应，抗体筛查、交叉配血使用凝聚胺介质

反应。一人完成实验后由另一人重做复核。双人核

对填写实验原始记录，核对结果无误后按照规定上

报结果。

１．３．２　微柱凝胶法　手工加样，按照输血操作规程
进行检测［５］。

２　结果
我室自２００６年参加卫生部输血相容性室间质

量评价以来，历年所检测 ＡＢＯ正定型、ＡＢＯ反定
型、Ｒｈ（Ｄ）血型、抗体筛检、交叉配血等五个检测项
目所得检测结果与标准结果对比未见血型、抗体筛

检、配血试验错判现象，与卫生部室间质控回报结果

全部一致，得分均１００分。
在检测２０１３年第二次室间质量评价抗体筛查

试验的待测质控样本１３２４１、１３２４２时发现，同一厂
家抗体筛查检测试剂批号不同结果格局不同，如表

１所示。
表１　达亚美不同批号抗体筛检试剂检测同一质控样本实验结果

批号０７２１０６２３ 批号０７３１０７２６

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

质控样本
１３２４１ ４＋ ４＋ － ４＋ ４＋ ４＋

１３２４２ ４＋ ４＋ － ４＋ ４＋ ４＋

　　在进行２０１４年第二次输血相容性室间质评时，
检测抗筛样本１４２４５发现不同厂家筛选结果不一
致。上海筛查细胞检测结果Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号细胞均
为阴性；达亚美细胞检测结果为Ⅰ号阴性，Ⅱ号、Ⅲ
号细胞均为３＋凝集。不同厂家的抗体筛查检测结
果反应格局不一致。

３　讨论
输血科实验室检测结果的准确与否直接关系到

患者的身体健康和生命安全，其检测结果必须准确

可靠。我科自参加卫生部输血相容性室间质量控制

以来，历年检测结果与卫生部室间质控回报结果全

部一致，反映了本实验室技术人员的技术水平、选择

的检测方法、检测试剂质量及检测仪器等都比较稳

定，能达到较好的检测准确性［６］。

患者于输血前，应对其血清或血浆做常规的红

细胞不规则抗体筛选试验，以便发现有临床意义的

抗体，使输血安全得到有效保障［７］。参照达亚美批

号０７２１０６２３、０７３１０７２６抗体筛查试剂附带抗原格局
表，发现两个批号试剂的Ⅲ号细胞包含抗原不同。
批号０７３１０７２６抗体筛查试剂包含了Ｄ、Ｃ、Ｅ、Ｌｅｂ、Ｍ
等抗原，而批号０７２１０６２３抗体筛查试剂则不包含此
几类抗原。因此，样本１３２４１、１３２４２考查的可能是
抗－Ｄ、抗－Ｃ、抗 －Ｅ、抗 －Ｌｅｂ、抗 －Ｍ的一种或
几种抗体，从而出现批号０７２１０６２３抗体筛查试剂Ⅲ
号细胞为阴性，批号０７３１０７２６抗体筛查试剂Ⅲ号细

胞为阳性的结果。按照抗体筛查试验反应结果判定

原则：样本只要与Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号筛选红细胞发生
凝集或溶血反应，即可判定为阳性结果，否则为阴

性。我科两个批号抗筛试剂所测样本１３２４１、１３２４２
结果都上报为阳性，与卫生部质评结果回报相一致。

为避免结果判断错误，在进行结果判读时一定要选

择与试剂附带的同一批号的抗原格局表进行判读，

同时注意避免使用批号不同的３组抗筛细胞作为组
合检测样本。

进行２０１４年第二次输血相容性室间质评抗筛
检测时发现两不同厂家出现不同检测结果。经质评

小结可知此次抗筛样本１４２４５样本考查的是 Ｄｕｆｆｙ
血型系统的Ｆｙｂ抗原。对照两个厂家抗体筛查试剂
附带的抗原格局表后发现上海Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号细胞
均未包含Ｆｙｂ抗原，而达亚美Ⅱ号、Ⅲ号筛检细胞包
含Ｆｙｂ抗原，因此出现上海筛查细胞检测为结果阴
性，而达亚美细胞检测结果为Ⅱ号、Ⅲ号细胞均为
３＋凝集情况。红细胞血型系统十分庞大且复杂，除
了 ＡＢＯ系统外，还包括 Ｒｈ、Ｋｉｄｄ、ＭＮＳ、Ｐ、Ｌｅｗｉｓ、
Ｄｕｆｆｙ等共３５个血型系统，很难找到完全覆盖所有
抗原的筛选细胞。抗－Ｆｙｂ虽较少见，但能引起中到
重度迟发性溶血反应，具有较高的临床价值［８］。因此

在选择不规则抗体筛选细胞时，应符合本地区不规则

抗体分布的特点，选择有效的检测方法和抗原表达全

面的抗体筛查试剂细胞进行检测［９］，同时做好双查双

对，保证实验结果可靠性，避免抗体漏检。

从这几年参加卫生部输血相容性室间质量控制

情况来看，考察难度有所加大，其目的主要是更严格

地控制检测环节来更好地考察实验室检测的能力。

临床输血相容性检测的室间质量评价的目的是为了

提高实验室的检测水平，确保输血安全。输血科参

加室间质评活动，不仅可以提高实验人员的实验检

测水平和实验室管理的整体水平，而且可从中发现

实验室质控管理的问题，达到安全输血的目的，避免

输血不良反应的发生。
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